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1 Notas e precauções

Este capítulo contém informação básica sobre o software e a estrutura do documento.

Este Manual do Usuário descreve as propriedades do IH-AbID. Consulte o Manual do Usuário do 
IH-Com para todos os aspetos relacionados com o IH-Com.

1.1 Utilização prevista
O IH-AbID é um módulo de software integrado com IH-Com usado em testes de imuno-hematologi 
apara ajudar na identificação de anticorpos para antígenos eritrocitários humanos.

Para utilização em diagnóstico in vitro, por pessoal de laboratório com formação.

1.2 Glossário
Os termos seguintes, entre outros, são utilizados no presente Manual do Usuário.

b Este Manual do Usuário e o Manual do Usuário do IH-Com devem estar sempre 
acessíveis a todos os funcionários que trabalhem com o software do IH-AbID.

b As instruções contidas no Manual do Usuário do IH-AbID devem ser cumpridas, com 
especial atenção para as instruções de segurança.
A confiabilidade dos resultados depende do cumprimento das boas práticas 
laboratoriais.

APF Assay Processing File (Arquivo de Processamento do Teste)

LIS Laboratory Information System (Sistema de Informação do Laboratório)

RRBC Reagent Red Blood Cell (Reagente de hemácias)
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Notas e precauções
1.2.1 Geral

Fabricante

O fabricante do IH-AbID é:

DiaMed GmbH

Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Suiça.

Operador

O operador é o proprietário do IH-AbID ao utilizá-lo como proprietário ou ao transferi-lo para terceiros.

Pessoal

Qualquer pessoa que opere o IH-AbID. Estes indivíduos devem possuir qualificações de acordo com 
os requisitos do fabricante.

Pessoal técnico

O pessoal técnico são pessoas devidamente formadas, que estão autorizadas a desempenhar tarefas 
específicas no IH-AbID.

Qualificações do pessoal

São necessárias determinadas qualificações pessoais para desempenharem as atividades 
relacionadas ao IH-AbID. As qualificações pessoais definem os requisitos mínimos que devem ser 
cumpridos pelo pessoal autorizado.

Lesão menor

Lesão reversível que não requer tratamento médico.

Lesão moderada

Lesão reversível que requer tratamento médico.

Lesão grave

Dano irreversível que causa incapacidade ou morte.

1.2.2 Produto

Software

IH-AbID distribuído pelo fabricante.
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Convenções Tipográficas
1.3 Convenções Tipográficas
No presente manual são utilizados os seguintes estilos.

1.3.1 Aviso

1.3.2 Nota

1.4 Precauções gerais

Em caso de dúvidas, contate o Suporte Técnico ao Cliente da Bio-Rad.

Deve observar-se a legislação local, bem como os regulamentos técnicos de cada país em que o 
IH-AbID é utilizado.

Para pacientes/usuários/terceiros na União Europeia e em países com exigências idênticas de regime 
regulamentar (regulamento 2017/746/UE sobre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro): 

Se durante a utilização deste dispositivo, ou em resultado da sua utilização, ocorrer um incidente 
grave, este deve comunicado à Bio-Rad Laboratories e/ou ao respectivo representante autorizado e à 
autoridade nacional competente.

1.4.1 Não cumprimento das regras de segurança
O não cumprimento das regras de segurança, bem como dos regulamentos legais e técnicos 
existentes, pode causar acidentes, danos materiais ou poluição ambiental.

b Para designar:
uma situação iminente e de perigo que, se não for evitada, pode resultar em lesões 
graves para o usuário
ou uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, pode resultar em:
• lesão moderada do usuário ou em resultados falsos dos testes;

• lesões do usuário ou em atraso significativo na entrega dos resultados dos testes.

k Para designar: 

• um procedimento preferido ou uma prática recomendada;

• uma observação geral ou meramente informativa.

b Antes de operar o IH-AbID, é indispensável ler e compreender este manual.

b As operações de reparação e assistência técnica só devem ser realizadas por um 
representante técnico qualificado da Bio-Rad. Observe todos os avisos e as instruções 
fornecidas no IH-AbID e na documentação. 

b Todas as instruções de segurança neste Manual do Usuário, no Manual do Usuário do 
IH-Com e no software devem ser cumpridas a fim de evitar acidentes com pessoas, 
danos no equipamento ou poluição do ambiente.
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Notas e precauções
1.5 Limitação da Garantia
A Bio-Rad declina qualquer responsabilidade em caso de:

• utilização incorreta do software;

• modificação não autorizada (voluntária ou involuntária); 

• não cumprimento das instruções contidas nos manuais fornecidos;

• não cumprimento das instruções de segurança contidas nos manuais;

• danos, em particular qualquer perda de dados ou de lucros, que possam ser atribuídos à utilização 
do software.

Quando o IH-AbID é ligado a um LIS, o usuário assume a inteira responsabilidade pela transmissão livre 
de erros dos pedidos e/ou resultados (hardware, software, firmware, etc.).

b Qualquer garantia será considerada nula caso se verifique que a falha foi causada por 
mau uso, utilização indevida, manutenção não autorizada ou negligência da manutenção 
e da assistência regular, danos acidentais, armazenamento ou utilização incorreta dos 
produtos para operações fora dos limites especificados, fora das especificações, 
contrários às instruções fornecidas neste manual ou diferentes das fornecidas pelo 
fabricante.
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2 Descrição do sistema

2.1 Requisitos do sistema
Requisitos mínimos para a operação do IH-AbID

Sistema operacional

• Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits) 

• Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)

• Windows 10 Pro (32 bits)

• Windows 10 Pro (64 bits)

Hardware

• CPU MultiCore com, pelo menos, 1800 MHz

• Memória principal com, pelo menos, 2048 MB

• Monitor com uma resolução de, pelo menos, 1024 x 768

• 4 portas USB livres

• Disco rígido com, pelo menos, 120 GB

Para a integração de diversos instrumentos e locais de trabalho, recomenda-se uma ligação em rede 
estável de, pelo menos, 1 Gbps

Só deve ser instalado software de terceiros aprovado pela Bio-Rad (p. ex., antivírus, patches de 
sistemas, firewalls, etc.). 

Contate o seu representante local da Bio-Rad para mais informações sobre hardware e configuração 
da rede.
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Descrição do sistema
2.2 Introdução
A identificação de anticorpos eritrocitários é uma técnica laboratorial utilizada para determinar a 
especificidade dos anticorpos detectados durante o teste de prova cruzada ou pesquisa de 
anticorpos.

A técnica em si envolve a interpretação de reações de aglutinação obtidas entre soro/plasma do 
paciente e um painel de Reagentes de Hemácias selecionado com composição antigênica conhecida 
para os principais sistemas de grupos sanguíneos. Estes fenótipos são apresentados em uma tabela 
de antígenos.

Basicamente, um processo de exclusão de anticorpos é seguido de acordo com a reação entre o 
soro/plasma do paciente e cada Reagente de Hemácias individualmente. Uma vez identificado, o 
anticorpo é avaliado segundo a relevância clínica que, por sua vez, permite a monitorização adequada 
de transfusões ou gravidez.

O módulo do IH-AbID é uma extensão do software que proporciona ao usuário orientação e 
informação sobre a identificação de anticorpos direcionados aos antígenos nas hemácias.

Trata-se de um módulo de software adicional concebido para ser totalmente integrado no software de 
gestão de dados e de interpretação de resultados existente - IH-Com.

O módulo do IH-AbID exibe de forma gráfica a exclusão de anticorpos contra antígenos eritrocitários 
através da reprodução das técnicas de identificação de anticorpos utilizadas nos laboratórios de 
transfusão sanguínea.

O módulo do IH-AbID destina-se a ser utilizado como ferramenta para auxiliar na identificação de 
anticorpos. Não fornece interpretações de anticorpos para diagnóstico. A decisão final será sempre a 
do usuário.
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Requisitos
2.3 Requisitos

2.3.1 Configuração
O IH-AbID requer:

• IH-Com v5.2;

• Datalogic Heron HD3430 2D Barcode scanner for reagent identification;

• Acrobat Reader DC ou Foxit Reader;

• Nível de acesso de usuário: 60 

Consulte o Manual do Usuário do IH-Com, capítulo Criar contas de usuário;

• Impressora de códigos de barras.

2.3.2 Lista de anticorpos identificados
O IH-AbID identifica anticorpos contra os seguintes antígenos: 

D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, P1, M, N, S, s, I, i, Lua, Lub, Xga, 
Coa, Cob, Doa, Dob, Vel, U, Wra, Dia e Dib.

Os termos “dose simples” e “dose dupla” são utilizados para distinguir intensidades de reação 
previstas de doadores presumivelmente heterozigotos e homozigotos, apesar de nem sempre ser 
conhecido o genótipo completo do doador:

• para os seguintes pares de antígenos, um antígeno positivo deve ser considerado como dose 
simples se o outro for positivo ou não testado, e dose dupla se o outro for negativo: C/c, E/e, K/k, 
Kpa/Kpb, Jsa/Jsb, Fya/Fyb, Jka/Jkb, M/N, S/s, Lua/Lub, Dia/Dib, Coa/Cob, Doa/Dob;

• para os seguintes antígenos “dose simples” não é considerada: D, Cw, P1, Xga, Vel, U, Wra.

A lista de anticorpos possivelmente identificados pelo software do IH-AbID depende dos dados de 
antígenos disponíveis na Tabela de Antígenos dos Reagentes de Hemácias. Se um ou mais antígenos 
não estiverem testados em pelo menos 6 hemácias, o IH-AbID não identifica o respectivo anticorpo.
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Descrição do sistema
2.4 Menu principal

 Figura 1. 

1 Lista de amostras a serem analisadas, pode ser filtrada por:

2 Lista de testes associados a uma amostra selecionada na lista (1)

3 Acesso às Definições na página 43

4 Pressione para iniciar os Resultados e orientação para a Identificação de Anticorpos na 
página 15

5 Acesso à Gestão de reagentes na página 37

6 Selecione a aba para acessar este menu

7 Versão de software e número de série do IH-AbID

• todas as amostras com pesquisa de anticorpos positiva ou resultados 
do teste de identificação (com qualquer intensidade de reação) não 
validados;

• todas as amostras com resultados de pesquisa de anticorpos ou teste 
de identificação (com qualquer intensidade de reação) validados 
processados nos últimos 3 dias;

• todas as amostras com resultados positivos de pesquisa de anticorpos 
ou com testes de identificação de anticorpos devem ser exibidas, se 
houver uma validação pendente.

1 2

3

5

4

7

6
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Resultados e orientação para a Identificação de Anticorpos
2.5 Resultados e orientação para a Identificação de 
Anticorpos

 Figura 2. 

1 Identificação do paciente.

Se houver dados disponíveis.

2 Identificação da amostra e resultado do grupo sanguíneo do paciente (se houver dados 
disponíveis).

3 Selecione o botão para exibir/ocultar a tabela de antígenos para cada amostra diferente ou 
preparação de amostra.

 Figura 3. Tabela de antigénios ocultada

4 Campo para comentário adicional referente à amostra/teste

Consulte o Manual do Usuário do IH-Com na seção relacionada a comentários adicionais.

5 Selecione o botão para pedir testes adicionais, se necessário.

Consulte o capítulo Como pedir testes adicionais na página 25.

6 Selecione para validar um resultado já verificado.

A opção Additional Validation (Validação adicional) no IH-Com deve estar ativada.

Consulte o Manual do Usuário do IH-Com na seção relacionada à validação.

4

12

3

8

13

5

14

6 7

1

2 9 10

11
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Descrição do sistema
7 Selecione o botão para exportar/imprimir o relatório da tabela de identificação de anticorpos.

O relatório pode ser exportado para arquivo PDF ou XPS ou impresso diretamente. Consulte o 
Manual do Usuário do IH-Com, capítulo Printing Results and Reports (Imprimir resultados e 
relatórios)

 Figura 4. Exemplo de relatório

8 Campo que exibe informação sobre a preparação da amostra

9 Campo para um eventual comentário sobre o paciente.

Pressione o botão Save (Salvar) para gravar todos os comentários inseridos. Apenas visível se 
o paciente estiver associado à amostra.

10 Campo para a inserção de anticorpos conhecidos do paciente selecionado.

Pressione o botão Save (Salvar) para gravar os anticorpos inseridos. Apenas visível se o 
paciente estiver associado à amostra.

11 Comentário adicional para orientação

12 Tabela de antígenos para orientação na interpretação de anticorpos

Consulte o capítulo Tabela de Identificação de Anticorpos na página 17.

13 Botão da sequência de auditoria

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

14 Selecione Details (Detalhes) para introduzir anticorpos/antígenos detectados.

Consulte o Manual do Usuário do IH-Com sobre a introdução de antígenos/anticorpos, 
capítulo Creating Control Samples (Criar amostras de controle).

b A introdução de anticorpos/antígenos é da responsabilidade do usuário. A Bio-Rad 
declina qualquer responsabilidade por qualquer interpretação errônea ou identificação 
incorreta de anticorpos.

Depending on the number of tests, typed antigens and paper format not all columns may be printed.

IH-AbID Antibody Identification Table

Page 1 of 1IH-Com 5.1.10, printed by: Admin

Patient: Doe, John *01/07/1969 (M)
Sample: 10 Sample preparation:
Bloodgroup: A Rh D negative ccddee Kell positive ABS positive DAT 
negative
Antibodies / Other Antigens:

Routine exclusion of anti-Cw is not usually required unless an antibody 
directed to this low incidence antigen is suspected.
For Anti-Kp(a) (Penny) routine exclusion is not usually required unless an 
antibody directed to this low incidence antigen is suspected.
Only positive reactions for double dose and none for single dose may 
indicate a dosage effect for Anti-E!
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I ID-DiaCell I ++ + + + 0 0 0 + 0 + + 0 + + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + + nt nt
nt

II ID-DiaCell II + + 0 0 + 0 + 0 0 + + + 0 + + 0 + + 0 + 0 + 0 + + nt nt
nt

III ID-DiaCell III - 0 0 0 0 0 + + + + + 0 + 0 + + 0 0 + + + 0 0 + + nt nt
nt

1 ID-DiaPanel 1 ++ + + + 0 + 0 + 0 + + + 0 0 + 0 + + 0 + 0 + 0 + + nt nt
nt

2 ID-DiaPanel 2 ++ + + 0 0 0 0 + + + + 0 + + + + 0 + + 0 + 0 0 + 0 nt nt
nt

3 ID-DiaPanel 3 + + 0 0 + 0 + 0 0 + + 0 + + 0 0 0 + + 0 0 + 0 + + nt nt
nt

4 ID-DiaPanel 4 ++ 0 + 0 0 0 + + 0 + + + 0 + + 0 + + + + 0 + + + + nt nt
nt

5 ID-DiaPanel 5 - 0 0 0 + 0 + + 0 + + 0 + 0 + 0 + + + 0 0 + + + + nt nt
nt

6 ID-DiaPanel 6 - 0 0 0 0 0 + + + + + + 0 + 0 0 + + 0 + + + 0 + + nt nt
nt

7 ID-DiaPanel 7 - 0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 + 0 + + 0 0 + 0 + 0 + + + nt nt
nt

8 ID-DiaPanel 8 +/- + 0 0 0 0 + + 0 + + 0 0 + + 0 0 + + + + + 0 + 0 nt nt
nt

9 ID-DiaPanel 9 - 0 0 0 0 + + + 0 + + 0 + 0 + 0 + + 0 + 0 + 0 + 0 nt nt
nt

10 ID-DiaPanel 10 - 0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 + + + 0 0 0 + + 0 + + + + nt nt
nt

11 ID-DiaPanel 11 - 0 0 0 0 0 + + 0 + + + 0 + 0 0 + 0 + 0 + 0 0 + + nt nt
nt

Legend: Reactions leading to exclusion     + Double dose     + Single dose     ! Temporarily modified reactions.
 * Other special antigens are known for this cell. See paper antigen table. Or modified saved reactions.
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Resultados e orientação para a Identificação de Anticorpos
2.5.1 Tabela de Identificação de Anticorpos

 Figura 5. 

Lista de reagentes utilizados para os testes

O fenótipo de cada reagente é conhecido e definido.

+/+: Presença de antígeno (homozigoto/heterozigoto)

w: Presença de antígenos fracos

0: Antígeno ausente

nt: Antígeno não testado

O nome dos Reagentes de Hemácias é exibido com:

• Fonte preta para os produtos Bio-Rad;

• Fonte azul para hemácias não Bio-Rad.

Testes executados na amostra

As colunas descrevem os testes e a intensidade para as reações dos reagentes. Consulte o 
Manual do Usuário do IH-Com para informação sobre a intensidade da reação.

O menu contextual permite modificar temporariamente as reações da interpretação. As reações 
temporariamente modificadas são indicadas por um “!”. Consulte o capítulo Como modificar 
uma intensidade de reação na página 22.

A cor de fundo (verde escuro ou claro) indica a técnica utilizada (com ou sem enzima). Um menu 
contextual no teste permite excluir um teste do cálculo para a possibilidade de

anticorpos (Sugestão sobre resultados contraditórios ou discrepantes na página 24).

Resultados da interpretação de anticorpos

A interpretação de cada anticorpo é categorizada de acordo com o resultado. 
Consulte o capítulo Categorias dos resultados da interpretação na página 18.

A cor de fundo indica que este antígeno é sensível à enzima.

Uma linha ou um círculo indica se um Reagente de Hemácias é reativo ou não reativo 
ao antígeno.

Consulte o capítulo Códigos para assinalar resultados na página 19.

Um clique com o botão direito do mouse no 
cabeçalho do antígeno para exibir um menu 
contextual.

Consulte o capítulo Menu contextual na 
página 20.
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Descrição do sistema
2.5.1.1 Categorias dos resultados da interpretação

Anticorpo identificado como Excluído.

Um anticorpo é Excluído se a amostra não reagir com no mínimo 3 ou 2 hemácias que 
expressam o antígeno.

Consulte Número mínimo de reações na página 44 para definir 2 ou 3 Reagentes de 
Hemácias.

Dependendo da especificidade do anticorpo, as hemácias não reativas podem estar em 
dose dupla, uma mistura de dose dupla e simples, ou indefinido.

Anticorpo identificado como Não excluído totalmente.

Um anticorpo é Não excluído totalmente se os resultados não estiverem de acordo com 
os critérios da categoria Excluído e se a amostra não reagir com pelo menos 1 hemácia 
que expressa o antígeno.

Dependendo da especificidade do anticorpo, as hemácias não reativas podem estar em 
dose dupla, uma mistura de dose dupla e simples, ou indefinido.

Anticorpo identificado como Possível.

Um anticorpo é Possível se os resultados não estão de acordo com os critérios das 
categorias Excluído ou Não excluído totalmente e se a amostra reage com no mínimo 2 
ou 3 hemácias que expressam o antígeno, e não reage com pelo menos 2 hemácias sem o 
antígeno.

Consulte Número mínimo de reações na página 44 para definir 2 ou 3 Reagentes de 
Hemácias.

Anticorpo identificado como Possível, correspondência total.

Um anticorpo é Possível, correspondência total se todos os Reagentes de Hemácias 
que expressam o antígeno forem reativos e todos os Reagentes de Hemácias com 
ausência do antígeno forem não reativos. Todos os resultados podem ser explicados por 
este anticorpo.

Anticorpo identificado como Possível, sem padrão distinto.

Um anticorpo é Possível, sem padrão distinto se os resultados estão de acordo com as 
condições da categoria Possível mas todas as hemácias reativas podem ser devido a um 
ou mais anticorpos categorizados como Possível, correspondência total, Possível ou 
Possível, sem padrão distinto.

Anticorpo identificado como Confirmação adicional necessária, correspondência total.

Um anticorpo é Confirmação adicional necessária, correspondência total se todas as 
hemácias que expressam o antígeno forem reativas e todas as hemácias sem o antígeno 
forem não reativas.

Neste caso é necessário ter 1 ou 2 hemácias adicionais (dependendo da configuração) que 
expressem o antígeno com um resultado positivo para categorizar o anticorpo como 
Possível, correspondência total. Todas as reações podem ser explicadas por este 
anticorpo.
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Resultados e orientação para a Identificação de Anticorpos
2.5.1.2 Códigos para assinalar resultados

(*) O aspeto dos ícones pode divergir de acordo com a opção Use Diagonal Lines (Utilizar linhas diagonais). Consulte o 
capítulo Outras definições na página 46.

Anticorpo identificado como Recomendação de testes adicionais.

Um anticorpo é Recomendação de testes adicionais se não é classificável em nenhumas 
das categorias descritas acima. Neste caso é necessário testar hemácias adicionais que 
expressem o antígeno.

Anticorpo identificado como Não testado.

Um anticorpo é classificado como Não testado se não existe informação, ou não existe 
informação suficiente (menos de 6 hemácias testadas), referente ao antígeno eritrocitário 
testado.

Anticorpo temporariamente eliminado dos 
cálculos pelo usuário. A eliminação do antígeno 
não é gravada. O resultado original é mantido.

Selecione a opção do menu Eliminated 
Antibody (not savable) ((Anticorpo eliminado 
(impossível salvar)) do menu contextual para 
excluir temporariamente o anticorpo.

Com esta opção do menu, um anticorpo:

• pode ser excluído do cálculo;

• não é utilizado para o cálculo e para as regras de mensagens de texto para outros 
anticorpos.

Pode ser utilizado após a exclusão de um anticorpo com proteínas recombinantes de 
grupo sanguíneo ou para investigar as possibilidades de outros anticorpos sem considerar 
os eliminados.

 Figura 6. Menu contextual

Ícone* Significado

Reagentes de Hemácias não reativos que apresentam o antígeno (dose dupla)

Reagentes de Hemácias não reativos que apresentam o antígeno (dose simples)

Reagentes de Hemácias reativos que não possuem o antígeno

Reagentes de Hemácias não reativos que não possuem o antígeno

Antígeno correspondente não testado
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Descrição do sistema
2.5.2 Menu contextual
O menu contextual permite:

• exibir informação adicional sobre o anticorpo selecionado no cabeçalho da coluna da tabela;

• eliminar o anticorpo selecionado da interpretação da identificação;

• pedir testes adicionais para calcular a possibilidade de anticorpo (ver Como pedir testes adicionais 
na página 25);

• ocultar/exibir colunas de testados e/ou de antígenos na tabela de antígenos (ver Como ocultar/
exibir anticorpos na tabela de antígenos na página 21);

• modificar temporariamente a intensidade da reação (ver Como modificar uma intensidade de 
reação na página 22);

• excluir testes do cálculo (ver Sugestão sobre resultados contraditórios ou discrepantes na 
página 24).

2.5.2.1 Como exibir informação adicional para um anticorpo selecionado

k É necessário instalar um leitor de PDF no PC.

A Selecione um anticorpo na tabela de 
antígenos (ver Figura 5).

Neste exemplo, o menu contextual 
exibe Anti-Fya.

 Figura 7. Menu contextual
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Resultados e orientação para a Identificação de Anticorpos
2.5.2.2 Como ocultar/exibir anticorpos na tabela de antígenos

Utilize uma das opções do menu abaixo para ocultar ou exibir colunas da tabela de antígenos.

 Figura 9. Menu contextual

B Selecione a opção do menu Open The Bloodgroup Antigen FactsBook 
(Abrir 'The Bloodgroup Antigen FactsBook').

O leitor de PDF abre o livro para exibir o tópico do antígeno relacionado.

 Figura 8. 

Referência do livro: 2012 Reid, Lomas - Francis, Olsson - The Blood Group 
Antigen Facts Book 3ª edição.

Ocultar A coluna selecionada é ocultada.

Ocultar todos não testados Para ocultar todas as colunas contendo Reagentes de Hemácias não tipadas para este 
antígeno

Exibir todos Para exibir todas as colunas incluindo Reagentes de Hemácias não tipados para este 
antígeno

Exibir todos testados Apenas são exibidas colunas com Reagentes de Hemácias tipados para cada antígeno. 
Todas as colunas apenas com Reagentes de Hemácias não testados são ocultadas.
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Descrição do sistema
2.5.2.3 Como modificar uma intensidade de reação

O menu contextual permite reduzir ou aumentar temporariamente a intensidade da reação para ver o 
impacto no resultado da identificação do anticorpo. Esta modificação não pode ser salva.

 Figura 10. Menu contextual

A intensidade de reação modificada é assinalada com um “!”. O resultado da identificação de 
anticorpos é, então, atualizado de acordo com os novos valores. Esta modificação não pode ser salva 
na aba Results (Resultados).

 Figura 11. 

Definir para - Intensidade da reação selecionada definida para -.

Definir para +++ Intensidade da reação selecionada definida para +++.

Reduzir todos em 1+ Todas as intensidades de reação do teste selecionado  são reduzidas para 1+.

Anular todos Todas as intensidades de reação do teste selecionado são restauradas para os valores 
originais.
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Resultados e orientação para a Identificação de Anticorpos
2.5.3 Como exibir informação específica
O movimento do cursor sobre algumas opções da tabela mostra uma caixa de texto com dados 
específicos (ver exemplos abaixo).

De acordo com as definições, é exibida uma informação curta ou detalhada. Consulte o capítulo Exibir 
informação detalhada nas Caixas de Texto na página 46.

 Figura 12. Informação adicional por caixa de texto
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Descrição do sistema
2.5.4 Sugestão sobre resultados contraditórios ou discrepantes
Em determinadas circunstâncias, dependendo das técnicas usadas para o teste, o IH-AbID pode não 
ser capaz de identificar os anticorpos.

Nesse caso, uma mensagem (1) pede ao usuário:

• que selecione o teste usado para o cálculo

• que exclua o teste (2) não usado para o cálculo

A figura abaixo mostra um exemplo de exclusão. A tabela de antígenos é atualizada automaticamente.

 Figura 13. 

1

2
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3 Como pedir testes adicionais

Dependendo do resultado da interpretação de anticorpos, podem ser necessários testes adicionais.

Uma ferramenta de pesquisa ajuda o usuário a identificar o Reagente de Hemácias mais apropriado 
para o teste. Estão disponíveis estratégias diferentes para selecionar hemácias apropriadas para o 
teste adicional.

Consulte as seguintes seções para uma estratégica específica:

• Como pedir testes diretamente na página 27.

• Definir manualmente um filtro para pesquisar o Reagente de Hemácias mais apropriado na 
página 28.

• Verificar possíveis anticorpos na página 29.

• Verificar anticorpos não totalmente excluídos na página 30.
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Como pedir testes adicionais
3.1 Testes adicionais para identificação de anticorpos
O exemplo abaixo indica que:

• D, C são considerados como possível;

• Cw é considerado como possível, sem padrão distinto;

• E, Kpa são considerados como não totalmente excluído;

• os outros anticorpos são excluídos ou não testados.

 Figura 14. Exemplo de identificação de anticorpos

 Figura 15. 

A Selecione Order additional tests (Pedir testes adicionais) para selecionar a 
estratégia para a definição de sugestões de filtros.

B Defina a estratégia para a seleção de sugestões de filtros.
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Testes adicionais para identificação de anticorpos
3.1.1 Como pedir testes diretamente

A Selecione Order additional tests (Pedir testes adicionais).

B Introduza uma descrição no campo Sample Preparation (Preparação da 
amostra).

Se aplicável.

C Selecione a estratégia Order Test directly (Pedir testes diretamente).

D Selecione as hemácias desejadas na lista de hemácias.

E Selecione o teste requerido.

 Figura 16. 

A lista suspensa inclui todos os testes que foram definidos no IH-Com (testes 
padrão e testes para hemácias selecionadas). 

F Peça o teste normal.

Uma mensagem informa que o teste foi adicionado na lista de trabalho do 
IH-Com.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

G Feche a janela quando tiver terminado.
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Como pedir testes adicionais
3.1.2 Definir manualmente um filtro para pesquisar o Reagente de Hemácias mais 
apropriado

A Selecione Order additional tests (Pedir testes adicionais).

B Introduza uma descrição no campo Sample Preparation (Preparação da 
amostra).

Opcional.

C Selecione a estratégia Continue to select filter manually (Continuar a 
selecionar filtros manualmente).

 Figura 17. 

D Defina os critérios para excluir ou incluir os anticorpos a serem investigados.

E Selecione as hemácias desejadas (1) na lista de hemácias.

F Selecione Continue with ordering tests (Continuar a pedir testes) para 
prosseguir.

G Selecione o teste requerido.

 Figura 18. 

A lista suspensa inclui todos os testes que foram definidos no IH-Com 
(testes padrão e testes para hemácias selecionadas).

H Peça o teste.

As hemácias serão testadas de acordo com o teste selecionado.

Uma mensagem informa que o teste foi adicionado na lista de trabalho do 
IH-Com.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

I Feche a caixa de diálogo quando tiver terminado.

1
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Testes adicionais para identificação de anticorpos
3.1.3 Verificar possíveis anticorpos

A Selecione Order additional tests (Pedir testes adicionais).

B Introduza uma descrição no campo Sample Preparation (Preparação da 
amostra).

Se aplicável.

C Selecione a estratégia Check possible antibodies (Verificar possíveis 
anticorpos).

A caixa de seleção abaixo apresenta a estratégia para confirmar possíveis 
anticorpos. A partir das hemácias disponíveis, são exibidas todas as hemácias 
que correspondem ao filtro.

Neste exemplo é proposto:

• determinar um padrão predefinido para confirmar o anticorpo D;

 Figura 19. Ferramenta de pesquisa

D Selecione as hemácias desejadas (1) na lista de hemácias.

E Selecione Continue with ordering tests (Continuar a pedir testes) para 
prosseguir.

A hemácia assinalada é exibida e o primeiro teste adequado é mostrado.

F Selecione o teste a ser realizado.

 Figura 20. 

A lista suspensa inclui todos os testes que foram definidos no IH-Com (testes 
padrão e testes para hemácias selecionadas). 

G Peça o teste.

As hemácias serão testadas de acordo com o teste selecionado.

Uma mensagem informa que o teste foi adicionado na lista de trabalho do 
IH-Com.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

1
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Como pedir testes adicionais
3.1.4 Verificar anticorpos não totalmente excluídos

H Feche a caixa de diálogo quando tiver terminado.

A Selecione Order additional tests (Pedir testes adicionais).

B Introduza uma descrição no campo Sample Preparation (Preparação da 
amostra).

Se aplicável.

C Selecione a estratégia Check not fully excluded antibodies (Verificar 
anticorpos não excluídos totalmente).

A caixa de diálogo abaixo apresenta a estratégia para verificar  anticorpos não 
excluídos totalmente. Das hemácias disponíveis, são exibidas todas as que 
correspondem ao filtro.

Neste exemplo é proposto:

• excluir as hemácias com reação positiva para D, C e Cw;

• definir um padrão (máximo 4) para determinar os anticorpos E e Kpa;

• excluir hemácias já testadas

 Figura 21. 

D Selecione as hemácias desejadas (1) na lista de hemácias.

E Selecione Continue with ordering tests (Continuar a pedir testes) para 
prosseguir.

A hemácia assinalada é exibida e o primeiro teste adequado é mostrado.

1
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Testes adicionais para identificação de anticorpos
F Selecione o teste requerido.

 Figura 22. 

A lista suspensa inclui todos os testes que foram definidos no IH-Com (testes 
padrão e testes para hemácias selecionadas).

G Peça o teste.

As hemácias serão testadas de acordo com o teste selecionado.

Uma mensagem informa que o teste foi adicionado na lista de trabalho do 
IH-Com.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

H Feche a caixa de diálogo quando tiver terminado.

b Para garantir que o lote do reagente solicitado seja usado para testes adicionais, remova 
todos os outros lotes do mesmo tipo de reagente do sistema.
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Como pedir testes adicionais
3.2 Testes com hemácias Bio-Rad expiradas

Em situações específicas, pode ser útil utilizar hemácias expiradas para a confirmação de anticorpos 
possíveis ou excluídos.

Em casos normais, o IH-Com ou os instrumentos não permitem a utilização de hemácias expiradas ou 
outros produtos expirados.

Ao pedir testes adicionais, a utilização de hemácias expiradas requer um APF especialmente 
concebido (identificado com o prefixo EXP, ver tabela abaixo) e uma nova etiqueta da informação do 
reagente para a identificação de anticorpos.

b Células expiradas devem ser utilizadas unicamente para confirmar possíveis anticorpos 
ou para excluir anticorpos, se não estiverem disponíveis hemácias adequadas dentro do 
prazo de validade normal.
Os resultados obtidos com hemácias expiradas devem ser cuidadosamente verificadas 
relativamente a exatidão técnica e visual.
As hemácias expiradas não são adequadas para anticorpos contra os antígenos Lea, Leb 
e P1. Estes antígenos são automaticamente definidos para “não testados” na tabela de 
antígenos.

b A utilização de hemácias expiradas é de responsabilidade do usuário. A Bio-Rad declina 
qualquer responsabilidade por qualquer interpretação errônea ou identificação incorreta 
de anticorpos.

k Possível apenas com o posto de trabalho manual no IH-Com.

EXPIGG AbID hemácias expiradas LISS Anti-IgG (5054)

EXPEIGG AbID hemácias expiradas com tratamento enzimático LISS Anti-IgG (5054)

EXPLISS AbID hemácias expiradas LISS Coombs (5053)

EXPELIS AbID hemácias expiradas com tratamento enzimático LISS Coombs (5053)

EXPNEU AbID hemácias expiradas NaCl (5052)

EXPENEU AbID hemácias expiradas com tratamento enzimático NaCl (5052)
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Testes com hemácias Bio-Rad expiradas
O APF e o reagente a ser criado são, então, selecionados pela lista suspensa Order tests for 
expired cells (Pedir testes para hemácias expiradas).

Selecionar Order test for expired cell (Pedir teste para hemácia expirada) permite ao IH-AbID:

• imprimir a etiqueta do reagente;

• fazer o pedido de um teste na lista de trabalho do IH-Com.

 Figura 23. Exemplo de nova etiqueta de informação do reagente

1 Código de barras

2 Identificação do reagente, incluindo o número do produto e o prazo de validade original

3 Identificação especial de lote para hemácias expiradas

4 Prazo de validade definido para o IH-Com permitir o teste de hemácias expiradas.

Duração permitida da utilização de hemácias expiradas: 1 dia.

A Selecione Order additional tests (Pedir testes adicionais).

 Figura 24. 

B Defina os critérios para excluir ou incluir os anticorpos a serem investigados (1).

Consulte o capítulo Como pedir testes adicionais na página 25.

C Selecione as hemácias expiradas a serem testadas (2).

Neste exemplo, ID-DiaCell II.

1

3 4
2

2

1
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Como pedir testes adicionais
D Selecione Continue with ordering tests (Continuar a pedir testes) para 
prosseguir.

É exibido o menu seguinte.

 Figura 25. 

E Selecione as hemácias expiradas a serem testadas e o teste a ser realizado.

F Selecione Order test for expired cell (Pedir teste para hemácia expirada) para 
prosseguir.

Uma mensagem confirma que o teste foi adicionado na lista de trabalho do 
IH-Com.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

 Figura 26. 

3
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Testes com hemácias Bio-Rad expiradas
G Aceite a mensagem.

É impressa uma etiqueta de código de barras do reagente.

 Figura 27. Exemplo de etiqueta

Um aviso informa que a etiqueta deve ser colocada no tubo da hemácia 
expirada.

 Figura 28. 

H Aceite o aviso.

I Realize o teste manualmente.

O resultado do teste é exibido na aba Results (Resultados).

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do IH-Com.

 Figura 29. 
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Como pedir testes adicionais
Pode ser obtido um relatório dos resultados do teste de hemácias expiradas com a função Daily 
Journal (Jornal diário).

Consulte o Manual do Usuário do IH-Com, capítulo Print Daily Journal (Imprimir jornal diário).

 Figura 30. Exemplo de relatório

2018022099
Manual workplace 1 [#1]: EXPNEU
AbID expired cells NaCl (5052)
Sample: 2018022099

Tested: Admin / 20.02.2018 13:38
Verified: Admin / 20.02.2018 14:12

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins Lot: 50520.29.09 Expiry: 31.07.2018 Card # 215981

2

EXP-Cell-NaCl

++++

Generic Expired RRBC (0999) Lot: 09990.03.0 Expiry: 21.02.2018 Manufacturer: Expired Red Blood Cells

Manual workplace 1 [#1]: EXPEIGG
AbID enzyme expired cells LISS Anti-IgG (5054)
Sample: 2018022099

Tested: Admin / 20.02.2018 13:36
Verified: Admin / 20.02.2018 14:12

Coombs Anti-IgG Lot: 50540.94.08 Expiry: 30.04.2018 Card # 206753

2

EXP-Enz-LISIgG

-

Generic Expired Enzyme RRBC (0998) Lot: 09980.01.0 Expiry: 21.02.2018 Manufacturer: Expired Red Blood Cells

Manual workplace 1 [#1]: EXPELIS
AbID enzyme expired cells LISS Coombs (5053)
Sample: 2018022099

Tested: Admin / 20.02.2018 13:36
Verified: Admin / 20.02.2018 14:12

LISS/Coombs Lot: 50531.21.18 Expiry: 31.03.2019 Card # 132552

1

EXP-Enz-LISS

-

Generic Expired Enzyme RRBC (0998) Lot: 09980.02.0 Expiry: 21.02.2018 Manufacturer: Expired Red Blood Cells

Manual workplace 1 [#1]: EXPENEU
AbID enzyme expired cells NaCl (5052)
Sample: 2018022099

Tested: Admin / 20.02.2018 13:38
Verified: Admin / 20.02.2018 14:12

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins Lot: 50520.29.09 Expiry: 31.07.2018 Card # 215981

1

EXP-Enz-NaCl

-

Generic Expired Enzyme RRBC (0998) Lot: 09980.03.0 Expiry: 21.02.2018 Manufacturer: Expired Red Blood Cells

Remarks: Accepted by Admin without valid QC: ok
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4 Gestão de reagentes

Para a identificação de anticorpos de uma amostra, o IH-AbID deve conhecer todos os antígenos 
existentes em cada Reagente de Hemácias utilizado nos testes.

Se houver dados de antígenos em falta, o usuário é avisado que deve importá-los para a base de 
dados.

 Figura 31. Aviso - A tabela de antígenos ainda não está disponível

A função Reagent Management (Gestão de reagentes) permite ao usuário:

• importar a tabela de antígenos de hemácias Bio-Rad através do código de barras 2D;

• criar manualmente uma tabela de antígenos para Reagentes de Hemácias personalizados;

• pesquisar hemácias, lotes e datas de expiração.
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Gestão de reagentes
4.1 Como importar uma tabela de antígenos
A tabela de antígenos de hemácias Bio-Rad pode ser importada efetuando a leitura do código de 
barras 2D do documento da tabela de antígenos fornecido com cada lote de hemácias. Isto é possível 
a partir de:

• menu principal da Identificação de anticorpos;

• menu Reagent Data Import (Importação de dados do reagente) (ver abaixo).

Uma importação bem sucedida requer que cada lote de hemácias tenha sido utilizado pelo menos 
uma vez por um instrumento ou no posto de trabalho manual do IH-Com. Os dados importados de 
produtos Bio-Rad não podem ser modificados.

Devido aos diferentes preenchimentos e estruturas de números dos lotes em determinadas regiões do 
mundo, pode ser necessário:

• efetuar primeiro a leitura dos códigos de barras de todos os frascos de reagentes de cada lote no 
menu Reagent Data Import (Importação de dados do reagente);

• em seguida, efetuar a leitura do código de barras da tabela de antígenos (ver abaixo).

k Necessário apenas se o usuário quiser importar a informação do antígeno antes de usar o lote.

A Abra o menu do Gestão de reagentes.

A partir do menu principal do IH-AbID.

B Efetue a leitura do código de barras do Reagentes de Hemácias.

O Reagentes de Hemácias lido surge na lista (1).

 Figura 32. 

C Efetue a leitura da tabela de antígenos do Reagentes de Hemácias.

É exibida a tabela de antígenos (2) do Reagentes de Hemácias selecionado.

D Repita o passo anterior para mais Reagentes de Hemácias.

E Feche a caixa de diálogo quando tiver terminado.

1

2
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Como criar manualmente uma tabela de antígenos personalizada
4.2 Como criar manualmente uma tabela de antígenos 
personalizada

b Verifique cuidadosamente toda a informação contida na tabela de antígenos do 
Reagente de Hemácias personalizado. Informação errada pode conduzir a orientações 
incorretas na identificação de anticorpos.

k Não aplicável a produtos Bio-Rad.

A Abra o menu do Gestão de reagentes.

A partir do menu principal do IH-AbID.

B Selecione o Reagente de Hemácias da lista.

Utilize a função Search (Pesquisa) ou efetue a leitura do código de barras do 
reagente para encontrar um Reagente de Hemácias específico na lista.

Este deve ter sido utilizado por um instrumento ou no posto de trabalho 
manual do IH-Com.

 Figura 33. 

C Personalize a tabela de antígenos.

Selecione qual o antígeno que está presente.

 Figura 34. 

Clique uma ou várias vezes com o mouse ou insira os seguintes atalhos com o 
teclado:

• +: positivo;

• 0 ou -: negativo;

• w: raco;

• nt: não testado.

D Salve a tabela de antígenos recém-criada.
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Gestão de reagentes
PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE VAZIA
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5 Gestão de hemácias 
selecionadas

5.1 Configuração/Testes com hemácias variáveis
Logo que tenha sido definido um teste com hemácias selecionadas no IH-Com, é exibido o menu 
Configuration/Variable Cells Tests (Configuração/Testes com hemácias variáveis). Se não tiver 
sido definido um teste com hemácias selecionadas, o menu não é exibido. 

 Figura 35. 

Para informação detalhada sobre a configuração de testes com hemácias selecionadas, consulte o 
Manual de Assistência Técnica do IH-Com. 

b Apenas o suporte técnico da Bio-Rad poderá efetuar alterações. 
IH-AbID | 41



Gestão de hemácias selecionadas
PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE VAZIA
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6 Definições

As Antibody Identification Settings (Definições da identificação de anticorpos) permitem:

• configurar o módulo da identificação de anticorpos;

• configurar a interface.

 Figura 36. 
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Definições
6.1 Número mínimo de reações
O IH-AbID analisa os resultados e categoriza um anticorpo:

• como possível quando a amostra é reativa com, pelo menos, 2 ou 3 Reagentes de Hemácias que 
expressam o antígeno e não reativa com, pelo menos, 2 Reagentes de Hemácias que faltam o 
antígeno;

• como excluído quando a amostra é não reativa com qualquer técnica para, pelo menos, 2 ou 3 
Reagentes de Hemácias homozigotos (dose dupla) para o antígeno.

 Figura 37. 

Selecione o número de Reagentes de Hemácias para o qual uma amostra deve ser reativa ou não 
reativa para categorizar um anticorpo como possível ou excluído.

6.2 Cálculo do valor-p
Ative ou desative os métodos para calcular o valor-p associado à especificidade de cada anticorpo 
com base em:

• método exato de Fisher (predefinição);

• Harris e Hochmann.

 Figura 38. 

O valor alfa (nível de significância) (α) é personalizável entre 1% e 5% (predefinição: 5% (0,05)). 

O resultado obtido é exibido na caixa de texto da seguinte forma

p ≤ α resultado estatisticamente significativo

p > α resultado estatisticamente não significativo
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Ordenação
6.3 Ordenação
Esta função define como exibir os resultados da identificação de anticorpos nos menus Antibody 
Identification (Identificação de anticorpos) e Reagent Management (Gestão de reagentes).

 Figura 39. 

6.3.1 Ordenar por probabilidade

6.3.2 Ocultar antígenos não testados

Ativo Os resultados são agrupados por categoria.

Com a opção also after modifications (também após modificação) ativada, as colunas são reorganizadas 
se as modificações conduzirem a novas sugestões de anticorpos

Inativo Os resultados são listados de acordo com a ordem definida pela lista.

A lista pode ser reorganizada com os botões Move Up (Mover para cima) e Move Down (Mover para baixo).

Manual Utilize o mouse para mover manualmente uma coluna ou reorganizar a lista de resultados.

Ativo As colunas com antígenos de Reagentes de Hemácias não tipados são ocultadas.

Inativo Todas as colunas de antígenos são exibidas na tabela de antígenos. Os antígenos de Reagentes de Hemácias 
não tipados são assinalados com nt.
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Definições
6.4 Outras definições

 Figura 40. 

6.4.1 Exibir informação detalhada nas Caixas de Texto
Quando ativada, é exibida informação adicional  em uma caixa de texto (ver  exemplos abaixo).

 Figura 41. Exemplo de antígeno

 Figura 42. Exemplo de intensidade da reação

 Figura 43. Exemplo de descrição do teste

Opção ON

Opção OFF

Opção ON

Opção OFF

Opção ON

Opção OFF
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Outras definições
 Figura 44. Exemplo de reagente

6.4.2 Exibir mensagem para anticorpos Anti-C e Anti-D
Quando ativada, esta opção exibe uma mensagem para solicitar a um centro de referência pesquisa 
adicional em caso de anticorpos “anti-C+D” em amostras de mulheres.

6.4.3 Colunas mais largas (melhor para menu de toque)
Quando ativada, a largura da coluna é otimizada para menu panorâmico  e menu de toque.

Se necessário, é exibida uma barra de deslocamento  que permite percorrer toda a tabela na lateral.

6.4.4 Utilizar linhas diagonais
Os resultados são exibidos na tabela de antígenos por:

Opção ON

Opção OFF

Opção Exemplo

Ativado Linhas diagonais

Desativado Círculo
IH-AbID | 47



Definições
PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE VAZIA
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7 Resolução de problemas

k Recomenda-se ler e compreender o capítulo relativo à resolução de problemas do IH-AbID. 
Em caso de dúvidas, contate a Bio-Rad.

Problema Possível causa Solução

Aba da identificação de 
anticorpos não aparece na 
interface do IH-Com.

A licença instalada no PC não inclui a 
licença do IH-AbID,

ou 

o módulo do IH-AbID não está instalado ou 
não foi corretamente instalado.

Contate a Bio-Rad para a atualização da 
licença.

Aba da identificação de 
anticorpos presente na interface 
do IH-Com, mas nada está 
visível (janela vazia).

Licença presente no computador.

Módulo do IH-AbID não foi corretamente 
instalado.

Contate a Bio-Rad para assistência.

O menu contextual Send 
results (Enviar resultados) no 
menu principal do IH-AbID não 
está ativo.

O LIS está ligado ao IH-Com, mas o 
IH-Com Client não foi reiniciado.

Após a integração do LIS, reinicie os dois 
componentes do IH-Com (Communicator e 
Client).

Amostra com PAI positivo e/ou 
teste de painel não visível na 
lista de testes da tela principal 
do IH-AbID.

Uma nova base de dados do IH-Com 
encontra-se instalada e/ou o teste nunca foi 
efetuado.

Reinicie o IH-Com Client.

A hemácia de um teste adicional 
é exibida junto do primeiro teste 
e não abaixo com a outra 
hemácia do teste adicional

Duas ou mais hemácias apresentam o 
mesmo padrão de antígeno.

O software do IH-AbID obtém duas 
hemácias com o mesmo padrão de 
antígeno da hemácia do doador.

Verifique se os padrões de antígenos das 
hemácias em questão foram importados 
corretamente.

Utilize outro número de amostra para o 
teste adicional.

Células Pool são importadas 
mas não surge nenhuma tabela 
de antígenos.

As hemácias Pool não se destinam à 
identificação de anticorpos. Não possuem 
informação para a tabela de antígenos.

Não utilize hemácias Pool para a 
identificação de anticorpos.
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Resolução de problemas
PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE VAZIA
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