
Set Up Clean�

Atributos e Funções

SET UP CLEAN é destinado a ser utilizado como um potente agente de limpeza para a descontaminação de todos os pipetadores e analizadores automáticos utilizados 
em laboratórios clínicos.

É apresentado como um concentrado de coloração azul fortemente alcalino. A solução de trabalho é um agente de limpeza fortemente alcalino (pH > 12). A Composição 
de três reagentes altamente efetivos apresenta:

•	 Um efeito de esterilização intensiva sobre bactérias gram-negativas e gram-positivas;
•	 A inativação de vírus;
•	 �Um ataque imediato e radical sobre colônias de fungos e algas em sistemas intensamente contaminados, sem sofrerem corrosão. (Especialmente para agulhas, 

seringas, válvulas, mangueiras e contêineres instalados nos sistemas de automação. Estas partes apresentam risco de contaminação, pois, são difíceis de serem 
facilmente limpos manualmente devido à localização dentro do equipamento).

•	 A eliminação imediata de fragmentos de germes através da lavagem dos sistemas de mangueiras.

Preparação da solução de trabalho (1:5)

SET UP CLEAN é fornecido como um concentrado azul em frascos de 500 ml.

Esvaziar o conteúdo do frasco dentro de um recipiente de plástico com capacidade mínima para 3 litros (por favor, não utilize recipiente de vidro por causa da solução 
fortemente alcalina), em seguida completar o recipiente com 2,5 litros de água desmineralizada em temperatura ambiente. Tampar o recipiente e misturar o conteúdo 
agitando o frasco. A solução está pronta para uso. Caso ocorra vazamento ou derramamento da solução concentrada ou de trabalho, tomar as seguintes medidas: usar 
roupas de proteção, luvas e óculos de proteção. Remover a solução com material absorvente, neutralizar com ácidos fracos e enxaguar com água.

Instruções de uso

É difícil prever a quantidade certa de tempo para o tratamento das superfícies internas do analisador, a fim de obter uma limpeza eficaz. É claro que o tempo necessário 
depende do grau de contaminação do sistema. O seguinte procedimento é recomendado quando o SET UP CLEAN é utilizado uma vez por semana: a solução de 
limpeza deve ser deixada no sistema de tubulação por dez minutos. Em seguida, o sistema deve ser lavado no mínimo cinco vezes (preferivelmente seis vezes) com 100 
ml de água. O mais importante é que nenhum vestígio da solução alcalina SET UP CLEAN permaneça no sistema. Por favor, considere que mesmo traços de uma 
solução alcalina podem afetar o teste realizado no analisador.

Para uma correta e eficaz limpeza e lavagem do equipamento, por favor, siga o manual de instruções do equipamento!

Prazo de validade

SET UP CLEAN concentrada é estável até a data de vencimento indicada no rótulo, desde que seja armazenada em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Proteger o 
frasco de danos mecânicos. A recomendação é utilizar a solução de trabalho dentro de 30 dias, se armazenada nas mesmas condições da solução concentrada e desde 
que o recipiente e a água não tenham sido contaminados.

Classificação de Perigo

	 PERIGO	 H314 	 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos.
		  P260	 Não inale as poeiras / fumos / gases / névoas vapores e aerossóis.	  
		  P264	 Lave cuidadosamente após manuseio.

	 P280	 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
		  P301 + P330 + P331  EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. Não provoque vômito.
		  P363	 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
		  P310	 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
		  P304 + P340  EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 	
		  dificulte a respiração.
		  P305 + P351 + P338  EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.
		  No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Geral

Embora as informações e recomendações contidas neste documento sejam consideradas precisas, estas não oferecem nenhuma garantia e 
devem ser consideradas apenas como um guia para os usuários. Nós não nos responsabilizamos por danos que possam surgir durante o manuseamento e/ou contato 
com esta solução.

Informações sobre o descarte do produto

Os produtos, suas embalagens primárias e quaisquer outros materiais contaminados por esse são classificados pela como resíduos classe I (perigosos), sendo necessário 
o descarte em instalações apropriadas para essa finalidade. Os restos dos produtos não podem ser descartados em rede pública de coleta de esgotos ou em quaisquer 
unidades de tratamento de efluentes com características orgânicas. Os resíduos sólidos contaminados pelo Set Up Clean também não podem ser destinados como 
resíduos comuns.

Sempre utilize a versão correspondente da instrução de uso obtida no endereço eletrônico www.diamed.com.br. Para obter a instrução de uso em formato 
impresso, entre em contato com a Bio-Rad: suportecientifico@bio-rad.com.

Fabricado por: 			   Laborbedarf Von Lueder GmbH & Co.KG
			   Theodor-Storm Strasse 17
			   74564 Crailsheim / Alemanha

CONTATOS BIO-RAD: 	 Telefones: 4003 0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 880 0092 (Demais Localidades) 
			   Atendimento ao Cliente: atendimento@bio-rad.com | Suporte Técnico: suportecientifico@bio-rad.com
			   Telefones de emergência: +55 11 4349-1359 / 0800 892 0479 B
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